il VM Ar

Location Vente Métrologie

Certificat d’étalonnage N° : CE202509009

I. Matériel a étalonner

Model Portacount 8030

N°®Serie | 8030192510

Société ITGA

I1. Instruments de références

Instrument N° Série Date derniére calibration | Date de prochaine calibration
ggfgcount 8048250601 Février 2025 Février 2026
gffg;“e”e 41402445032 | Novembre 2024 Novembre 2025
Dopmetre | 40432446001 | Novembre 2024 Novembre 2025
II1. Tests Métrologiques
1. Vérification du 0 ( Tolérance : < 1)

AMBIANT ECHANTILLONNAGE
Résultat
0 0,04

2. Vérification du débit ( Tolérance : 0,9 LImin < D < 1,1 LImin)

AMBIANT ECHANTILLONNAGE
Résultat
0,975 0,988
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3. Verification du comptage particulaire AMBIANT( Tolérance : * 15%)

P
AMBIANT (Référence) | AMBIANT (appareil a étalonner) oufceintage de
différence
Résultat
20430 20627 0,95 %

4. Veérification des facteurs d’ajustement

TESTS Référence In'strument a Pouf'ceintage de

étalonner différence

1 (Tolérance : £ 15%) 1,03 0,98 4,85 %

2 (Tolérance : £ 15%) 25 23 8,00 %

3 (Tolérance : £ 15%) 141 129 8,06 %

4 (Tolérance : £ 15%) 735 678 7,80 %

5 (Tolérance : £ 15%) 3260 3100 4,90 %

IV. Conclusion
RESULTAT : Conforme [{ Non conforme
NOIRTIN NOIRTIN |

Reéalisé par :
PATE Juliette

Vérifié par :

Arnaud
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Date de prochaine calibration : 22 septembre 2026
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