TRVIVD

Ir

Location Vente Métrologie

Certificat d’étalonnage N° : CE202609008

I. Matéeriel a étalonner

Model Portacount 8030
N° Série 8030132010
Société CEFASC

I1. Instruments de références

Instrument N° Série Date derniére calibration | Date de prochaine calibration
ggfgcount 8040261908 Mai 2026 Mai 2027
Effgéné“e 41402445032 |  Novembre 2025 Novembre 2026
nggme”e 40432446001 | Novembre 2025 Novembre 2026
IT1. Tests Métrologiques

1. Vérification du 0 ( Tolérance : < 1)

AMBIANT ECHANTILLONNAGE
Résultat
0 0,04

2. Vérification du débit ( Tolérance : 0,9 Limin < D < 1,1 LImin)

M2_MO-01_v02

AMBIANT ECHANTILLONNAGE
Résultat
0,970 0,991
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3. Vérification du comptage particulaire AMBIANT( Tolérance : £ 15%)

Pourcentage d
AMBIANT (Référence) | AMBIANT (appareil a étalonner) | oo s €€
différence
Résultat
19447,7 186377 417 %

4. Vérification des facteurs d’ajustement

TESTS Référence In,strument a Pouf'ce:ntage de
étalonner différence
1 (Tolérance : £ 15%) 1,04 0,97 6,73 %
2 (Tolérance : * 15%) 25,3 26,0 2,63 %
3 (Tolérance : £ 15%) 172,7 177,3 2,70 %
4 (Tolérance : * 15%) 1347,0 1381,3 2,55 %
5 (Tolérance : £ 15%) 5630,7 5863,3 4,13 %
IV. Conclusion
RESULTAT : Conforme Non conforme (]
Réalisé par : NQIRTIN Vérifié par : IR
Juliette Arnaud
Date : 03 septembre 2026 Date : 07 septembre 2026

Signature : W

Signature : W

Date de prochaine calibration : 03 septembre 2027
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